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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stolików zabiegowych, krzeseł, szaf, 
wózków inwalidzkich i innego wyposażenia. 
 

WYJAŚNIENIE NR 2    
 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 Zadanie 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu do rehabilitacji o poniższych parametrach: 

• Stół trzyczęściowy (leżysko główne, część pod nogi, zagłówek z otworem na twarz), 
• Trójpłaszczyznowa regulacja leżyska: czołowa – zgięcie/wyprost, strzałkowa – zgięcie boczne, poprzeczna 

– rotacja 
• Rama malowana proszkowo – bardzo odporna na obicia i zarysowania – kolor szary, 
• Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących, 
• Elektryczna regulacja wysokości, 
• Regulowany kąt zagłówka (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej), 
• Zmiany ustawień nożnej części leżyska za pomocą sprężyny gazowej, 
• Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali, 
• Pilot ręczny, 
• Tapicerka w wybranym kolorze z palety, 
• Wymiary: długość x szerokość: 2000 x 660 [mm], 
• Regulacja wysokości: 490 – 1020 [mm], 
• Regulacja części pod nogi do pozycji siedzącej(płaszczyzna czołowa: -35 - +55°), 
• Regulacja części pod nogi w płaszczyźnie strzałkowej: -15 - +15°, 
• Regulacja części pod nogi w płaszczyźnie poprzecznej: -10 - +10°, 
• Regulacja zagłówka: -35 - +55°, 
• Maksymalne obciążenie: 150 [kg] 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert: 
- składanie ofert do 22-11-2018 r. do godz. 09.30, 
- otwarcie ofert: 22-11-2018 r. o godz. 10.00. 
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 
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